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去-3ダブルサーミスタ 1. 
まえおき
脳循環の研究は，その動機として脳循環の生理を追求
せんとするものも，いわゆる遊離脳によって脳機能の解
明をめざすものも，ともにその血管構築の形態学的複雑
さと戦いつつ，古くより数多く行なわれ，その方法も多
岐にわたっている。
近時脳機能研究の発展にともない，個々の中枢の機能
の詳細や，機能と代謝，機能と循環との相関が次々と明
らかにされるにつれて，脳を一つの器官と考えての全脳
を対象とした循環動態の研究とならんで，個々の中枢な
いしは中枢群を対象とした局所血流の消長を明らかにせ
んとする試みも，ようやく盛んになりつつある。
すなわち頭窓法IOa)1l)問眼底血管観察法(6)などの直視
法はさておき，脳表面の局所血流の測定は Lassenら27) 
28)，Ingvarらmが放射性同位元素 (Kr85)の clearance
法をもって，また Kanzow25)，Kanzowら26)，Reichel 
ら27)，Schmahl & Betz35)らが熱電気的方法をもって行
なっており，この両方法の共同実験4)も試みられてい
る。また脳の深部における局所血流の測定については， 
Gibbsの熱電気的方法l川こよる Schmidt36)，Schmidt 
ら37)の報告は批判(8)をうけたが， Gra yson (7)，Hense122) 
らはその欠点、を改め，これによる報告2)3) 19a)が行なわれ
ている。また impedancechangeを応用した Birzis & 
Tachibana5)の研究もある。
一方脳の局所温を測定し，その消長を脳血流の変化に
むすびつけようとする試みも少なくなく 7)問刊3引削ぺ
それぞれ特殊な熱電気的方法を用いて報告を行なってい
る。
われわれは交叉熱電対法を用いて脳局所血流の測定を
行なってきたが19以 O)，その研究成果と文献的考察19b)か
ら従来の脳循環研究によるいわゆる血流正常値のばら
つきと，薬物にたいする反応性のくいちがいが，その研
究方法とくに実験動物の測定時の生理的状態や，測定の
連続性に密接な関係があることを知り，また脳局所の血
流が侵襲にたいして必ずしも一様に反応しないことも見
た。さらに脳の局所温が脳内における温度勾配の存在に
よってm，常に局所血流の変動と平行しうるか否かにつ
いて疑いを持ち，これらの点を解明するために，交叉熱
電対よりもはるかに感度が高く，実験動物を比較的生理
状態におくことができ，しかも局所血流のみならず，局
所温をも同時に持続的に測定記録しうるダブ、jレサーミス
ター法を考案し，二，三の実験結果を得たので報告する。
実験方法 
a.実験装置: 血流および組織温測定のための装置は
ダ、ブ、ルサーミスター素子(以下 DT素子)， ブリッジ，
直流増幅器，比較器および増幅記録装置からなっている
)。1(図 
DT素子はごつの微小な，ほとんど等しい性質をもっ
サーミスターピードを，細い硬質ガラスチューブ内に， 
4mmの間隔で包埋したもので，両サーミスターは電気
的に絶縁されており，抵抗値はそれぞれ OOCで 30K .Q 
前後， 350Cで6"，， 7K.Q， 両サーミスターの抵抗値の偏
差は 5%以内である。ガラスチューブの外径は 0.6mm，
長さはlOcmとした。 この DT素子の二つのサーミス
タービードのうち先端に近いものを F，他方を Tとす
る。 T，F各サーミスターはそれぞれブリッジ BT)およ
び BFに組みこまれる。 BnBF各ブリッジにはそれぞれ
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記憶用可変抵抗 CD C2が T，Fと切り替えによって併
列されており，これは次項でのべる較正の際に用いられ
る。さてブリッツ BTにおいてサーミスター Tの両端に
は lVの電圧がかけられ局所温の測定に用いられる。ブ
リッヲ BFにおいてはサーミスター Fの両端に 5"，8V
の電圧がかけられ Fは自己発熱をおこす。発熱の程度は
サーミスタビードのおのおのにより異なるが，組織温に
比べて約 20C高くなるよう調節される。
静止状態にある homogenousな mediumの中に T
および Fをおき，その mediumの温度が一程度変化し
た際のブリッジ BnBFの出力が同一になるようブリッ
ジアジィスト BAを調整したのち，両出力をチョッパー
型直流増幅器にて増幅し，比較器に入れる。比較器は二
つの出力の差をとり出し FOUTとして増幅記録器にお“ 
くる。一方Tサーミスタよりの出力はそのまま T-OUT
として増幅記録器におくられる。 このことにより T・ 
OUTはその部の組織温をあらわし， F-OUTは組織温の
変化に関係なく，過熱分を冷却する温伝導媒体の量をあ
らわすことになる。ここに温伝導媒体とは生体内におい
ては，その部を移動するあらゆる体液が該当することに
なるが，実質的にはその部を通過する血液の量であり，
その量が多いほど F-OUTは大となる。
なお既報2()のごとく F・OUTと増幅記録との聞に補正
回路を入れ，その microamperemeterの読みから循環
状態のレベルを相対的絶対値としてもとめることができ
る。さらにまた組織温が急激に変動し，その程度の大き
いときには feedback回路を用い，サーミスター Tと 
Fとの温度差を自動的に一定にすることもできる。しか
し実測上ではモデル実験46)で得られた実数値をもって循
環レベルを知ることができ， feed back回路を用いるほ
ど急激な組織温変動をみることもなかった。
記録装置はガJレパノメーターを用いるぺン書きである
が，とくにその振幅の大なるもの(最大振幅 80"， 100 
mm) を用い，感度も最高のものとしたが，血流変化，
組織温変化には充分追随可能である。また本実験では常
に電気血圧計を用いて動物の全身血圧を測定し，その変
化を血流量，組織温の変化とともに同一記録紙上に持続
的に記録した。 
b.較正: F-OUTが全く組織温の影響を受けず，そ
の他の変化因子すなわち血流量の変化を正しく現わすた
めには，実験に先立ち次のような較正を行なう必要があ
る。
まず 10%の gelatine溶液を用意し，これを精度土 
O.OIOC程度の精密恒温槽内において一定温度に保つ。こ
の温度を aOCとし，ここに BT素子を挿入し，このとき 
T-OUT 
F-OUT 
図1. ダブルサーミスター法による血流測定の概略。
説明本文。
示される T・OUTおよび F-OUTをそれぞれ対応した直
流増幅器の microamperemeter上の目盛り 0に合うよ
うように調節する。次いで切替スイッチによりブリッジ 
Bn BF上の C(と回路を切り替え， Bn BFの C(におけ
る直流増幅器の microamperemeter上の目盛りもまた 
0に合うように調節する。このことにより記憶回路の 
C(はそれぞれ aOCにおけるサーミスター T，Fの示す
抵抗と等しい抵抗をうつしかえたことになる。 さらに 
gelatine溶液の温度を別の温度 bOCになるよう精密恒
温槽を調節し一定温度になるのを待ち， aOCにおける場
合と同様に T-OUTとF・OUTおよびそれぞれの C2と
回路を切り替えることにより，bOCにおけるサーミスタ
ーT，Fの示す抵抗と等しい抵抗を C2に記憶せしめる。
さらにブリッジ BT'BFのそれぞれについて C(とC2
との切り替えを行ない，その際生ずる出力の差が BnBF 
において全く同一になるよう，ブリッジアジャスト BA
を調節する。このことによりサーミスター T，Fは，は
じめて mediumの温度 aOCとbOCの聞において，温度
変化にたいして全く同ーの出力を直流増幅器への入力と
して送るよう調整されたことになる。したがって aoC"， 
bOC聞における温度変化がどのようであっても，それ以
外の因子すなわち血流の変化(ここでは gelatine溶液
の流動)のないかぎり F・OUTは0に保たれることにな
る。
われわれの実験では aOCを380Cまたは 370C，bOCを 
340Cまたは 330Cとしたが，この温度間隔が小さいほど
精度は高くなる一方，小さすぎれば aOCより高く bOC
より低い medium中での測定値の信頼度は低くなるの
で，測定せんとする部位の平常温をもととして aOC， 
bOCを設定する必要があった。 
c.実験手技: 体重 3kg前後のネコを雌雄の別なく用
いた。クラーレ化，人工呼吸下にあらかじめ股動脈に血
242 萩原弥四郎・高橋
圧測定用の，股静脈に薬物注入用のポリエチレンチュー
ブを挿入して後，両側頚動脈，両側椎骨動脈に 8号縫合
糸をかけ，この部の血流を遮断しうるようにする。以上
の処置が終わった後，動物を脳定位固定装置に固定し， 
Snider & Niemerの map40)を用いて DT素子を所定
の脳部位に挿入固定する。本実験では別報m と同様に皮
質 (ectosylvian，以下 GES:A 5，L 14，.16， 町)，凶 凶 V 7，.8
視床下部(付verltromed泊凶 YP 叩 L 1.凶凶 出ia1，以下 H王 止:A 9，.10， ω5 
V一6町)，海馬 (ventral，以下 HIPP:A 6，.7，L 14ふ V 
-4)，届桃核 (basolateral，以下 AMY:A 10，L 12ふ 
V-6)の4部位について測定を行なった。この際加熱部
位はサーミスタービード Fを中心として直径 3mmの球
体内にかぎられ，加熱の直接の影響は組織温測定用のサ
ーミスタービード Tにはほとんど及ばない。
人工呼吸の回数は 25/minとし，呼吸停止は 60sec， 
過呼吸は 75/min，60 secで行なった。両側頚動脈，両
側椎骨動脈の圧迫はそれぞれ 30secとした。実験室温
は 220Cに一定し，動物体には多少の保温を加えて，固
定による体温下降を防いだ。
実験成績 
a. 流入血行遮断の影響(図 2，3) 
両側椎骨動脈の血流を 30sec間遮断すると，全身血圧
には変化なく， GES，HYPの組織温，血流も著変を示
さないが， HIPPでは組織温下降，血流減少がみられ， 
AMYでは血流の減少のみがみとめられる。図 2，3のP
は全身血圧， Tは組織温， Fは血流を示している。
両側頚動脈の血流を 30sec間遮断すると，全身血圧の
上昇をみ， GESでの血流は急激に減少，遮断をとくと反
跳を示して増加し， 6min後もとにもどった。組織温は
やや遅れて減少し，遮断をといても反跳を示すことはな
かった。 HIPP，AMYでも血流の減少はみられたが， 
Occlusion 
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図 2. 説明は図 3にまとめる。 
功・山浦 晶
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側)血流遮断時の血圧(P)，組織温 (T)ならび
に血流量 (F)の変化を示す。 図 2上半κ大脳
皮質 (GES)，下半 l乙視床下部 (HYP)，図 3
上半 lと海馬 (HIPP)，下半に扇桃核 (AMY)
におけるそれらの変化を示した。略号および
配列は以下図 1まで共通である。黒線の部分
で血流遮断が行なわれている。その他の説明
は本文。
3.図 両側椎骨動脈(左側)，および両側頚動脈(右
間 同 四 ト  
組織温の変化は少なかった。これにたいして HYPでは
血流は減少せず，むしろ血圧の上昇に伴って増加し，組
織温はやや上昇後下降し，かなり長い間低値にとどまっ
た。 
b. 呼吸停止の影響(図七 5)
人工呼吸を 60sec間停止せしめると，いずれの場合も 
Respiratory Arrest 
QdGE 
図 4. 説明は図 5にまとめる。
-戸-
‘。.一
図 5. 呼吸停止時の血圧・組織温および血流量の変化。
黒線の部分で 30sec間人工呼吸器を停止した。
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全身血圧は上昇し，各部の血流は血圧曲線と平行して，
その上昇時に増加し，組織温はかなり遅れてわずかな上
昇を示す。 HYPの血流のみはやや血圧の上昇と一致せ
ず，血圧の上昇開始よりむしろ早自に増加しはじめ，血
圧がもどってもなおしばらくは高い値をつづけた。 
c. 過呼吸の影響(図 6，7) 

Hyperventilation (75jmin) 

-・10イth〉
Norepinephrine (1μjkg i.v.) 
GJT 
10・ 
図 8. 説明は図 9にまとめる。 
図 6. 説明は図?にまとめる。 
図 7. 過呼吸時の血圧・組織温および血流量の変化。
黒線の部分で人工呼吸の回数を 25jminから 
75jmin K変えた。組織温の著明な下降に注
意。
人工呼吸の回数を 25jminから 75jminに切りかえ， 
60 sec間持続させると，全身血圧はわずかに下降する程
度であるが，組織温は各部とも著明な，持続性のある下
降を示した。血流もまた HYP，HIPP，AMYでかなり
はっきりした減少をみせたが，その持続は組織温の変化
に比べではるかに短く，数分以内に旧値に復した。この
とき GESの血流は全く変化せず，組織温と血流との変
化の遊離が認められた。 
d. 二，三薬物の影響 
1. N orepinephrine (以下 NA)1μgjkgを静、注する
と図 8，9に示すように，全身血圧は一過性の上昇がみら
れる。 このとき血流は GES，HIPPで増加し， HYP， 
AMYで減少している。組織温は前二者ではほとんど変
化せず，後二者でわずかに下降を示した。かくのごとく 
NAは全身血圧の影響をはなれて，脳の各部血流にとき 
-10・
図 9. Norepinephrine 1μgjkg静注時の変化。
・印で静注。血流量が測定部位により異な
った方向 κ変化している ζ とに注意。 
20% Glucose (0.5gjkg i. v.) 
GES t""T 
b 
HYP t一?
図 10. 説明は図 1にまとめる。 
HIPP 
AMY 
図 11. 20% Glucose 0.5gjkg静注時の変化。
黒線の間静注。
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に全く相反した変化を生ぜしめている(図 8"， 10)。 
2. 20% Glucose 0.5 gjkgを静注すると図 10，1に
示すように，全身血圧はやや動揺するにとどまるが，血
流はすべての部位で著明に減少する。血流変化はとくに 
HIPP，GESで著しいが，組織温は HIPPではなはだし
く下降するにたいし， GESではほとんど変化しない。
ここでも組織温と血流の変化の分離がみられている。 
3. Ether 0.2 mljkgを吸入させると図 12に示すよう
に，全身血圧にはほとんど変化がなく，血流は HYPで
は増加するが AMYではほとんど変わらない。図 12以
下図 14までは GES，HIPPの記録をのせず，また組織
温の曲線も省いたが，組織温に著変がなかった。 
4. Hexobarbital 10 mgjkgをゆっくり静注すると
図 13に示すように全身血圧はほとんど下降せず，血流
は HYP，AMYともに徐々に増加の傾向をみせる。静
注の速度を増すと全身血圧は一過性の急峻な下降を示
し，このとき HYPの血流は血圧の下降に依存して、減少
するが，やがてまた増加する。 AMYの血流は全身血圧
の影響をうけることが少なく，増加をつづける。組織温
はむしろ下降する。 
5. Caffeine 1 mgjkgを静注すると図 14に示すよう
に，全身血圧は小さい動揺をみせるのみで明らかな昇降
を示すことはないが，血圧は HYPでは一過性の下降を
示してのち，やや回復をみせるが再び徐々に減少をつづ
ける。一方 AMYではほとんど変化しないか，ときには 
Ether (0.2 mljkg inhal.) 
HYP 
Hexobarbital (10 mgjkg i.v.) 
ベ;ふ f 
~ 
R 
4ムヘ円~

図 13. Hexobarbital 10 mgjkg静注時の変化。
途中で血圧の急激な下降のある部分は，
注入速度を速めた部分である。 
Ca町ein(1 mgjkg i. v.) 
F 
_!旦ー--' 
• 

~ 
mzpq 
I 
AMY 1-14。
P 
同開 
F 
図 12. Ether 0.2 mljkg吸入時の血圧・血流量の
変化。・印で吸入させた。上半は視床下部，
下半は屑桃核の変化を示す。以下図 14まで
この配列は同じである。 
F 
図 14. Caffeine 1 mgjkg静注時の変化。
増加の傾向を示した。 
6. Methamphetamine 0.5 mgjkg静注により，図 
15に示すようにまず全身血圧の上昇，組織温の上昇がみ
られ，これよりやや遅れて血流が増加しはじめ，血圧お
よび組織温が旧値に復した後にもなお増加の傾向をつづ
けた。このことは測定した他の脳部位でも同様にみとめ
られ，このように血流の変化が組織温の変化に遅れるこ
とは，今回の実験に用いられた他の薬物では全くみられ
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Methamphetamine (0.5mgjkg i. v.) 
帽咽噌瞳酬四酬闘岡山市ーー・句、
~-角田....-九J 
AMY ふ~----，_ 
i;:よ----ー でご一一一一一 
10m 20m. 30m 
図 15. Methamphetamine 0.5mgjkg静注時の
扇桃核における血流・組織温ならびに全身
血圧の変化。
なかったところであり，興味ある所見であった。
考察 
a.実験方法について: 熱電効果を応用した局所血流
の測定は， Gibbs1めにはじまれ Gregg & Shipleyl8)の
批判をうけたのち， GraysonI7)，HenseJI5)によって体系
づけられ，少なくとも動物実験における脳の局所血流の
測定には，最もすぐれた方法の一つ19b)としてひろく用
いられるようになってきている。
その測定原理はすでに紹介しである 19)ので省くが，組
織が固有している温伝導度 Aの変化と，その組織を流れ
る血流とを関係づけて考えているものである。 Hensel
ら15)220)は交叉型の熱電対を用いて発熱部と測定部とを
一つの element内にっくり， 10%ゼラチン中でのモデ 
Jレ実験と，摘出器官における実験とから，一つの器官に
血液が充えいしている場合でも，貧血状態にある場合で
も，温伝導度 Aの値が変らないことを見，Aを変化せし
めるものは温伝導媒体としての体液の移動，とくに血流
量の寡多によることを確かめた。またAは caljcm.sec・ 
OCで示されるところから，流量の算出を容易にしてい
る。これらのことからこの方法は internal calorimetry 
17)法とも Warmeleitmessung法15)とも名付けられたの
であるが，見方をかえて生体内に作られた熱の clear- の加温では20C，._1反比例するところから，少なくとも 
anceを計測するとの立場から heatclearance法引のと
も呼ばれている。さらに熱電対の用い方という観点、から
は交叉熱電対法Iペ加熱熱電対法45)ともいわれている。
われわれはとくに名称にこだわるつもりはないが，全体
としてながめた時，直熱型，傍熱型の相違や， thermo-
coupleを用いるか thermistorを用いるかの差などを
含めて，熱電式問，熱電効果による 19)または差温法など
のほうが妥当ではないかと考えている。
ところでわれわれのダブ、jレサーミスター法は，その測
定原理は Henselおよびその学派15)のものと同じであ
るが，従来の諸法に比べ次の点で有利な特長をもってい
る。 
① DT素子の外径が 0.6mmであること。 Betz2)，.立
石45)の使用したものは lmmであり，前田ら 30)のものは 
1.5mmである。外径の細いほど組織障害の度の少ない
ことは明らかである。 
② 同時に組織温が測定できること。現在までに局所
温の消長を脳血流の変化にむすび、つけようとする試み7) 
29) 31) 3削 0)仰がかなり多く行なわれているが，これは既報
のごとく特殊な例を除いては危険なこころみであり，組
織温と局所血流は本来別個のものである 19b)。組織温の
変化は組織代謝により密接な関連をもち，局所血流の消
長はその部の機能により関係が深いと考えられるので，
この方面の研究には同時に組織温の測定が行なえること
が望ましい。 
③ 二つのブリッジをもつこと。加温部と測定部との
温度差をみるためには，二つの入力を一つのブリッジに
組み込む方法が最もよいように思われ，事実この方法を
用いた報告30)もある。しかしこれは少なくともサーミス
ターを使用する場合，二つのピードが全く同一性質であ
ることが前提となっているが，今日の工業技術のレベル
では全く向性質のピードを作ることは不可能である。し
たがって二つのピードの一定温度範囲における変化を少
なくとも outputにおいて全く同一にする必要がある。
このためわれわれは実験方法の項で述べたごとく，二つ
のブリッジに F，T各ビードを一つずつ結び，較正によ
って流量Oの場合の outputが，周囲温の変化にかかわ
らず常に一定であるようにした。このことにより始めて
組織温の変化による影響を完全に除くことができ， F-
OUTには血流変化の影響のみをとり出すことが可能に
なったのである。 
b.測定範囲，温度差等について: Henselおよびそ
の学派15)は生体内に挿入した発熱体の温度の及ぶ範囲
は，対照接点との温度差に比例し，発熱体からの距離に
3mm以上離れた点では実質上ほとんどその影響が及ば
ないので，測定範囲は接点、を中心とする直径数 mmの球
体内に限られることを実証した。 これにたいし Gray-
3sonl7)は半径 3mm程度といい，逆に 1cmが測定範囲 
3めとする報告もあるがそれぞれ加温の度合に関係があ
り，宇山ら仰の実験にみるごとく約 20Cの温度差の場
合，実際上の測定範囲は直径 3mmの球体内と考えるの
8，._5が至当で、あろうと思われる。われわれの実験では 
Vの電圧をかけて Fピードを自己発熱させているが，こ
の際ビードにより発熱の度は必ずしも同一でないので，
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1.5___20Cの温度差をつくるよう電圧を調整している。温
度差について Be日幻)は 20 い、刈い、，前田ら3目tz2 C以下と UU
が最適であるが目的により O.5___20Cにしていると述ベ
ている。われわれもまた至適温度差について検討を行な
っているが，これについては別報的lこゆずりたい。
熱電効果による一連の組織血流測定法の共通した弱点、
として，ヒトに応用する場合は外科手術の際など特殊の
場合を除いて応用不可能であること，および流量を mlj 
min. tissue-weightといった実数で現わすことができな
いことがあげられる。 このことに関して Betzらめは熱
電対法とアイソトープ法とを併用して，少なくとも大脳
皮質表面において血流値を実数であらわす試みを行なっ
ている。われわれはすでに測定回路中に補正回路を入
れ，その補正度すなわち変化度を μAメーターで直読で
きるようにし，その逆数をもって血流値の相対値をあら
わすことができるようにしたが21にダブ、Jレサーミスター
法においてもこれは可能であり，さらにモデ、ノレ実験から
の校正曲線によって，血流値の実数を得るべく努力して 
u、る 46)。 
c.測定部位について: DT素子は脳定位固定装置に
よって任意の場所に挿入することができる。しかしその
測定範囲が直径 3mmの球体であるところから，ある程
度の大きさをもった中枢に限られる。したがって本実験
では視床下部，海馬，属桃核といった比較的大きい中
枢，および皮質をえらんだ。もちろん視床下部，海馬，
扇桃核にしても，その中枢内すべてが同ーの機能を有し
ているわけではない。本実験で DT素子が挿入された部
位が，そのままその中枢の機能を現わしていると考える
わけにはゆかない。したがって本実験ではその測定部位
を明確に記載した。皮質もまた他の中枢との同時測定の
都合などを考慮して， DT素子を垂直に挿入できる側頭
葉にしたため，皮質全体の機能にむすびついた血流変化
を追っているとは言いがたい。この点については皮質に
表面電極をあてて測定した Kanzow2円 Kanzowらm， 
Reichelら34)，Schmahl & Betz35)，Betzら2)，Meyer 
&Gotoh31)らの方法がすぐれているように見える。しか
し頭蓋を除去した脳には浮腫が生じやすしこの表面に
電極をあてている場合浮腫により電極と組織との接触圧
が刻々と変わることは容易に想像され，このことから正
確な流量測定が行なわれているかどうかが疑わしくなっ
てくる。したがってここでは DT素子が挿入された部位
の血流という観点、で考察をすすめたい。 
d.各部位の反応性について: 両側椎骨動脈血流遮断
の影響が GES，HYPには著明でなく， HIPP，AMYで
やや血流減少としてあらわれたことは，その解剖学的位
置からみて考えられないこともないし，両側頚動脈血流
遮断で GESの血流が急激に減少， HIPP，AMYではや
や減少したこともうなずけるが， HYPでは血圧の上昇
に伴って増加を示したことは注目すべきで，多少反応性
の相異を示しているものと思われる。呼吸停止の際にも 
HYPのみが他部と比べて変化の相が異なっていたこと
も，この部がこれらの侵襲に対して特異な反応性を有す
ることを示唆する一つの材料である。これに対して過呼
吸の際には他の部分がかなりはっきりした血流の減少を
示しているのに， GESのみが変化がなかったことは，
この部の反応性も他の部分とは異なっていることを示し
ている。
さらに薬物にたいする反応性は一層さまざまであり， 
NAの小量静注により GES，HIPPで血流が増加し， 
HYP，AMYでは逆に減少していることは，その感受性
が皮質と深部とか，新皮質と辺縁系とかいうような場所
でー率に決しがたく，それぞれの部が独自の反応性を有
すると考えてさしっかえないものと思われる。さらにこ
のことは同様の交感神経薬である Epinephrineの作用
が，脳血流を全脳で測定した場合に，増加せしめる 1)1川 
11〉m，他動的に増加せしめる 32)，増加後減少せしめる的
問 4mo〉減少せしめるmob〉lm9〉，変化を与えないりのなど3
ときわめてまちまちな報告が行なわれている一因とも考
えられる。 
Glucoseが脳血流を減少させることは全脳血流を対象
とした諸家の意見が一致しており，本実験で測定した各
部の血流もすべて減少したが，その程度には差がみられ
た。また Glucoseはかなり大量を静注するので，注入
液温について留意しなければならない。たしかに体温に
温ためた場合の方が，室温の液を注入した場合より血流
減少の度は少なかった。 Etherを吸入させると皮質で血
流が増加する仰といい， HYPでも増加をみせるが， 
AMYではほとんど変わらない。 Barbiturateは一般に
脳血流を増加させるといわれ，本実験でも HYP，AMY 
ともに血流が増加したが， HYPは全身血圧の影響を受
けやすいように思われる。 Caffeineの作用については，
動物実験では皮質血管の拡張と収縮がくりかえす8)とも
いい，増加するのともいわれる。 ヒトでは逆に減少せし
める Iめとの報告がある。本実験では AMYの血流は不変
であり， HYPでは減少を示したが，その程度は少ない
ものであった。
以上諸種の侵襲にたいして脳の各部は，それぞれ独自
の反応性を示すことが明らかにされたことから，脳循環
の研究に際しては，全脳血流の測定と同時に局所の血流
の測定を行なうことが，根本的な循環動態解明に必要な
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ことと思われる。 
e.脳温と脳血流との関係について: 脳温と脳血流と
が完全に平行関係にあれば，測定は比較的簡略化され，
生体に与える侵襲も少ない。事実一定の条件下ではたし
かに平行関係がみとめられている問。しかし本実験では
両側頚動脈血流遮断の際に GESの血流が一過性に減少，
遮断をとくと反跳を示したのに対し，組織温はややおく
れて減少をみせ，反跳は全くなかった。 HYPで血流が
増加した際に，組織温はやや上昇後かなり長くつづく下
降を示している。 さらに過呼吸の際は GESの組織温が
きわめて持続的な下降を示したのにたいし，血流はほと
んど変化していない。 G1ucose静注後には逆に GESの
血流が著明に減少しているにもかかわらず，組織温にみ
るべき変化がない。
このように脳の組織温と血流との聞には平行関係をみ
とめないことが少なくないが，平行関係のみられる場合
でも，組織温の変化は一般に血流の変化におくれて現わ
れ，血流が旧値に復しでもなお変化を続けていることが
多い。これは血流によって運ばれる温度の影響が，組織
温に及んだものと解釈することができるが，本実験の中
で例外的に Methamphetamine静注後には，まず組織
温が上昇し，かなり遅れてから血流の増加がみられ，組
織温がもとにもどってなお血流の増加が続いていた。こ
のことは組織における代謝が血流の変化を導いたともい
えるもので，組織温と血流との聞には相互に密接な関係
があるものということができる。しかしながら上述のよ
うな数々の例から，組織温の測定をもって脳血流の測定
とすることは，特定の場合を除き危険がともなうことを
忘れてはならない。 
f.その他: 血圧が脳循環に影響することは明らかで
ある。しかし本実験では過呼吸時に全身血圧がほとんど
変化しないのに，測定した各部の血流が減少しており， 
G1ucose投与時にも同様に全身血圧がわずかに動揺する
のみであるのに，各部の血流がはっきりした減少を示し
ている。また NA投与時には全身血圧が上昇するにもか
かわらず， HYP，AMYでは血流の減少がみられてい
る。このことからみて脳血流は全身血圧の影響に依存せ
ずに変化することもありうると考えられる。これは脳循
環の autoregu1ationにも関連することであるが，別に
述べた19.)ので省略する。 今回測定した各部のうちでは 
HYPが比較的全身血圧の影響を受けやすいようである
が，これも場合により必ずしも常にみられたわけではな
かった。
本実験はクラーレ化，人工呼吸下に行なわれ，麻酔は
施されていない。このことは呼吸停止および過呼吸実験
を除いては，侵襲による血中 O2，CO2分圧の変化の影
響を除外した形で実験が行なわれたことになり，薬物と
くに中枢作用薬の作用を考える点で有利な方法といえよ
フ。
また本実験で、は外科的な侵襲をで、きるだけ少なくして
行なっている。 Rapela & Green33)のいうように，外科
的侵襲により脳の血管反応が著しく脆弱になり，ときに
は欠除するのを恐れたためである。実験中の脳温は部位
により異なるが 37.5，...36.00Cであり，温度により作用の
強さの変わる薬物もあるので，必ずこの範囲内で行なわ
れた。
まとめ
1.新らしく考案したダブ、ノレサーミスター法により，
脳局所の血流と組織温とを同時に持続的に測定記録し
た。 
2. クラーレ化，人工呼吸下のネコを用い，皮質，視
床下部，海馬，扇桃核の一定部位につき，測定を行なっ
た。 
3.各測定部位において，測定素子の加温点を中心と
した直径 3mmの球体内の組織血流および，これより 4 
mmはなれた部位の組織温が測定された。 
4.両側椎骨動脈，頚動脈の血流遮断，呼吸停止およ
び過呼吸， Norepinephrine，20% G1ucose，Hexobar同 
bita1，Caffeine，Methamphetamineの静注および 
Etherの吸入時における血流および組織温の変化が観察
された。 
5.脳局所の血流はこれら侵襲にたいして，それぞれ
独自な反応性を示すことを認めた。 
6.脳組織温は血流の変化と必ずしも平行関係を有せ
ず，平行関係のある場合でも血流の変化に遅れて生じ，
持続の長ことが多い。 
7. これらの実験結果から，脳循環の研究には全脳を
対象とする検索のみならず，局所血流の追求が必要であ
ること，および脳温の測定をもって脳血流の測定とする
ことは，特殊な場合を除きとるべきでないと推論した。
本研究の一部は昭和41，...42年度文部省科学研究費 

「脳脊髄脈管の形態・機能とその障害に関する研究J
班会議の費用をもって行なわれ，その研究方法およ
び研究成績の一部は第41回日本薬理学会総会ならび
に第38回日本薬理学会関東部会において発表された。
研究および発表の機会を与えられた九大和佐野武雄
教授，千葉大小林龍男教授に深謝する。またダブル
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サーミスター素子の作製に当たられた新日本電子小
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